Hasta Yatak Modelleri ve Özellikleri 


Hasta yatakları, kişiye rahatlık ve konfor sunan özelliklere sahip olmalıdır. Bu sebeple, motorlu hasta 
yatakları son derece kullanışlı ve konfor sunan yataklardır. Hasta yataklarında iki, üç ve dört motorlu 
olan yataklar, el kumandası yardımı ile rahatlıkla hareket edebilecek yatak tasarımlarıdır. Asansörlü 
hasta yatakları da yukarı doğru hareket edebilecek olan hasta yataklarıdır. 


Hasta yataklarında manuel çalışan modeller de söz konusudur. Bu hasta yatakları, otomatik hasta 
yatakları gibi hareket kolaylığı sunmaz. Hasta yataklarının kumanda ile çalışma prensipleri yatan hasta 
için konfor sunan modellerdir. Yatağın ayak, sırt ve boyun bölgelerinin çalıştırılması kumanda yardımı 
ile son derece rahat olmaktadır. Hasta yataklarında kaliteli ve paslanmaz tasarımların seçilmesi de 
uzun süre kullanım açısından önem taşır. 


Bütçeye Uygun Hasta Yatakları 

Hasta yatağı kiralama fiyatları, yatağın teknik özelliklerine göre değişim gösterir. Hasta yataklarında 
kiralama seçeneği, her zaman için satın alınan yataklara nazaran uygun fiyatlı olan tasarımlardır. Kısa 
süreliğine yatak istirahati yapacak hastalar için kiralık hasta yatakları her zaman tercih edilir. Hasta 
yataklarında kurumsal yerlerden satış ve kiralama hizmeti alınması önerilir. Kurumsal olan firmalar, 
hasta yataklarında kiralama öncesinde detaylı bakım ve temizlik hizmeti sunarlar. 


Sağlık koşullarına uygun olan hasta yatağı kullanımı son derece önem taşır. Kalite ve fiyat politikaları 
standartlara tabidir. Hasta yataklarının gerek kiralamasında gerekse de satın alınmasından sonra 
kurulum hizmeti bu firmalar tarafından sunulur. Kiralık hasta yataklarının yeni satın alınan 
yataklardan hiçbir farkı bulunmaz. İşlevi bittikten sonra da firma tarafından iadesi alınır. Bu sayede 
yaşam alanlarında da yer darlığına sebep olmayacaktır. 


Havalı Hasta Yatakları Neden Tercih Edilir? 


Havalı hasta yatakları pek çok sebeple tercih edilir. Bunların başında kişinin cilt sağlığına sağladığı 
olumlu katkılar gelir. Hasta yatak modelleri içerisinde pozisyon veren havalı tasarımlar son derece 
kullanışlı olan modellerdir. Yaşlı hastalar ile felçli hastaların cilt sağlıkları için önerilen yatak 
kategorisine girerler. 


Havalı hasta yatakları, içlerinden geçen hava kanalları vasıtasıyla yatan hastanın cilt sağlığına olumlu 
yönde katkı sunan yataklardır. Serinlik hissi vermesi, hastanın cildinde yaraların açılmasını önler. Yaşlı 
hastaların cilt yapıları son derece incedir. En ufak bir tahriş ve kızarıklık, yaraların açılmasına sebep 
olabilir. Bu nedenle, havalı hasta yataklarının tercih edilmesi, yatak yaralarının açılmasını önler. 
Ortopedik sünger kullanımı da hastanın omurga sağlığı için önem taşıyan unsurlar içerisindedir. 


Kullanışlı Hasta Yatakları 

Hasta yataklarında kullanışlı tasarımlar içerisinde el kumandası ile çalışan motorlu tasarımlar ilk sırada 
gelir. Kumanda yardımı ile yatağı belli açılara getirmek suretiyle hasta kendi başına yemek yeme ve 
kitap okuma gibi fonksiyonları yapabilir. Hastalık gibi zor bir süreçte yatan kişinin yardımsız şekilde 
birtakım ihtiyaçlarını görmesi son derece önem taşır. 


Bu sayede kişi kendini çok daha rahat ve huzurlu hisseder. Hasta yataklarında paslanmaz özelliklerin 
de olması önerilen hususlardır. Yatan hastanın düşmemesi için koruyucu yan bantların bulunması 
gerekir. Hasta yataklarında ayak kısmında bulunan tekerleklerin de otomatik şekilde kilitlenmesi bir 
başka güvenlik unsurudur. 


Şık Hasta Karyolaları 


Hasta karyolalarında farklı ve şık görseller de yatan hastaya huzur ve mutluluk sunar. Kişinin kendi 
yatağına benzer yataklarda yatması, hastalık müddetince huzur sunan faktörlerdir. Kaliteli olduğu 
kadar şık hasta karyolalarının da tercih edilmesi önerilir. Hasta karyolalarında ahşap görünümlü 
modeller, hastaya huzur sunan tasarımlardır. Kaliteli, rahat kullanımlı, fonksiyonel yatakların tercih 
edilmesi, hasta sağlığı açısından önem taşır. 


